
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ПРЕДМЕТЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ
Группа Р22

к ГОСТ Р 51059—97 Материалы стоматологические для пломбирования 
корневых каналов зубов. Общие технические требования. Методы нспыта-

В каком месте

Пункты 4.4, 4.5 
Пункт 7.3.1.1 
Пункт 7.3.1.3 
Пункт 7.3.2. Пос

ледний абзац 
Пункты 7.4, 7.5 
Пункт 7.5.1.4 
Пункт 7.7.1.4 
Пункт 7.8.2

Напечатано

типа I 
30x30 мм2 
для дозирований 

Если среднее значение 
диаметров более 1 мм, 

типа I
8x20x10 мм3 
50x20 мм2 
к типу I

Должно быть

типа 1 
30x30 мм 
для дозированной 

Если разница диаметров 
1 мм,

типа 1
8x20x10 мм 
50x20 мм 
к типу 1

(ИУС № 2 1998 г.)

3! 75

блузки с кружевом

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294815/4294815367.htm

