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ИЗМЕНЕНИЕ Jfc I  ОСТ 3 4 -7 0 - 9 5 3 .1 6 -9 C . Вода дроизводсхвенны е т е п -

Р аздел 2 я "Иа&ормацвонные данные” . Заменять ссы л к и :

ГОСТ 2D 292 -74  на ГОСТ 2 9 2 2 7 -9 1 , ТУ 6 -G 9-254G -72  на 

ТУ 6 -G 9 -2 5 4 G -8 7 , ТУ 6 -G 9 -3 7 I 9 -7 4  на ТУ 6 -G 9 -3 7 I9 -8 3 ;

исклю чить ссы лку на ГОСТ 5 8 5 9 -7 0 ; дополнять ссы л кой  ( "Инфор

мационные д а н н ы е " ) ; СОТ 3 4 -7 0 -9 5 3 .3 -8 8 .

Пункт 2 д оп ол н ять  новым абзац ем : "Д оп ускается  применение 

д р у ги х  с р е д с т в  измерений с  метрологическими характеристикам и и 

обор уд ов ан и е с  техническими характеристиками не х у к ,  а такие 

р еа к ти вов  по к а ч еств у  не н и к ,  указанных в настоящем нормативном 

д ок у м е н те .

Пункты 3 .4  и 4 .6  дополнить новыми абзацами:

"Р езу л ьтаты  определений  округляют до со т ы х  д о л е й " .

"Форма журнала записи  р езул ьта тов  анализа приведена в  прило

жении Б GCT 3 4 -7 0 - 9 5 3 .3 - 8 8 " .
Д ополнить новым разделом  5 :

"5  ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

5 .1  С х о д и м о с т ь

Два р езул ьта та  испытаний, полученные в  одной л а бор а тор и я , 

одним исполнителем , из одной  пробы, признаются достоверны ми

левы х эл ектр остан ц и й . Метода определ ени я  хлори дов
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5 . 1 . 1  Объемный м еркури м етри чески й  м е то д

Два р е з у л ь т а т а  испы таний, полученны е в  одн ой  л а б о р а т о р и и , 

одним и сп ол н и тел ем , на одном  об о р у д о в а н и и , и з одн ой  пробы , при

зн а ю тся  достовер н ы м и  ( с  д о в е р и те л ь н о й  в е р о я т н о ст ь ю  Р = 0 ,9 5 ) ,  есл и  

ра сх ож д ен и е  м езд у  ними не превышает 0 ,0 5  см 3 ти т р о в а н н о го  р а с т в о 

ра  р т у т и .

5 . 1 . 2  Турбидим етрический  м етод

Два р е з у л ь т а т а  оп редел ени й , полученны е в  од н ой  л а б о р а т о р и и , 

одним и сп ол н и тел ем , на одном об о р у д о в а н и и , на одн ой  п р о б е  п ри зн а

ю т ся  достовер н ы м и  ( с  д ов ер и тел ь н ой  в е р о я т н о ст ь ю  Р = 0 ,Э 5 ) ,  если  

р а сх ож д ен и е между ними не превышает 0 ,0 0 5  п ок азан и й  шкалы оп ти 

ч е с к о й  п л отн ости  п р и б ор а .

5 .2  В о с п р о и з в о д и м о с т ь

5 . 2 . 1  Объемный м еркум етри ческий  м е т о д

Два р е з у л ь т а т а  испытаний, полученны е в  разны х л а б ор а тор и я х  

на одн ой  п р о б е , признаю тся  д остовер н ы м и  ( с  д о в е р и те л ь н о й  в е р о я т -  

н ость ю  Р = 0 ,9 5 ) ,  есл и  расхож дения между ними не превышают 0 ,1  см 

т и т р о в а н н о г о  р а ст в о р а  р т у т и .

5 . 2 . 2  Т урбидим етрический м е т о д

Средние р езул ьта ты  д в у х  испы таний, полученны е в  разны х ла

б о р а т о р и я х , на одной  и той  же п р о б е , п р и зн аю тся  достовер н ы м и  

( с  д ов ер и тел ь н ой  в ер оя тн остью  Р = 0 ,9 5 ) ,  е сл и  р а сх о а д е н и е  между 

ними н е превышает 0 ,0 1  показаний  шкалы о п т и ч е ск о й  п л отн ост и  при

б о р а .
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