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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на фотоумножители из
мерительные (далее ФЭУ), предназначенные для использования 
в качестве средств измерений мощности и динамических харак
теристик оптического излучения, и устанавливает перечень основ
ных параметров и методы их измерений.

Стандарт не распространяется на ФЭУ, поставляемые как 
комплектующие изделия для средств измерений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Все измерения проводятся при нормальных условиях в 
соответствии с ГОСТ 24469—80.

1.2. В помещении, где проводите я измерения, не должно быть 
конвекционных потоков (в том числе активной вентиляции) источ
ников пыли, посторонних тепловых возмущений, внешних магнит
ных полей.

1.3. Перед измерением параметров ФЭУ должны быть выдер
жаны в течение времени и в условиях, указанных в нормативно- 
технической документации на ФЭУ конкретных типов.

1.4. Поверхность входного окна ФЭУ должна быть расположе
на перпендикулярно направлению потока излучения, если иные 
требования не установлены в нормативно-технической докумен
тации на ФЭУ конкретных типов.

1.5. Все параметры ФЭУ измеряют в защитной камере.
1.6. А п п а р а т у р а
1.6.1. Защитная камера

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена 
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1.6.1.1. Защитная камера должна обеспечивать защиту ФЭУ 
от внешних источников оптического излучения, а также от воз
действия других внешних факторов, указанных в нормативно-тех
нической документации на ФЭУ конкретных типов.

Корпус защитной камеры должен иметь электрическое соеди
нение с корпусом испытательной установки.

Проводящие поверхности конструкции камеры, соединенные с 
корпусом, не должны касаться баллона ФЭУ.

Не допускаются для изготовления изолирующих прокладок 
между баллоном ФЭУ и металлическими частями камеры исполь
зовать материалы, вызывающие электризацию стекла. Не допус
кается использовать материалы с высокой люминесценцией в ка
честве конструктивных элементов, находящихся вблизи фотока
тода ФЭУ.

Конструкция камеры должна исключать отражение от стенок 
камеры и деталей, расположенных в камере.

Диафрагма, ограничивающая рабочую площадь фотокатода, 
должна быть расположена непосредственно перед фотокатодом, 
если иные требования не установлены в нормативно-технической 
документации на ФЭУ конкретных типов.

Размеры отверстия диафрагмы и точность их выполнения дол
жны соответствовать рабочей площади фотокатода и требовани
ям нормативно-технической документации на ФЭУ конкретных 
типов.

1.6.2. Источники оптического излучения
Для измерения параметров ФЭУ в качестве источников излу

чения применяют стабильные лампы накаливания, светодиоды, 
лазеры.

1.6.3. Измерительные ослабители
Для ослабления потока оптического излучения используют из

мерительные ослабители. Для ослабителей должны быть указа
ны следующие технические и метрологические характеристики: 
коэффициент ослабления, как функция длины волны; погреш
ность коэффициента ослабления, как функция коэффициента ос
лабления и длины волны; стабильность коэффициента ослабления 
во времени.

1.6.4. Источники питания
Для питания ФЭУ следует применять источники напряжения 

постоянного тока.
При измерении предела линейности характеристики преобра

зования в импульсном режиме нестабильность выходного напря
жения источников питания при изменении напряжения питающей 
сети на ±10% не должна быть более ±0,05%.

Нестабильность выходного напряжения источников питания в 
течение времени измерения не должна быть более ±0,05%.
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При измерении темнового анодного тока, нестабильности, вре
мени нарастания переходной характеристики нестабильность вы
ходного напряжения источников питания при изменении напряже
ния питающей сети на ±10% не должна быть более ±0,5%* Не
стабильность выходного напряжения источников питания в тече
ние времени измерения не должна быть более ±0,5% .

Напряжение пульсаций источников питания ФЭУ не должно 
быть более 50 мВ. В тех случаях, когда для питания ФЭУ при
меняют отдельные источники питания, нестабильность каждого 
при изменении напряжения питающей сети на ±10% не долж
на быть более ±0,3%.

Нестабильность выходного напряжения источников питания в 
течение времени измерения не должна быть более ±0,3%.

Напряжение пульсаций источников питания на выходе не дол
жно быть более 50 мВ.

1.6.5. Делитель напряжения питания
1.6.5.1. Делитель напряжения питания должен обеспечивать 

распределение напряжения питания между дикодами в соответ
ствии с требованиями стандартов на ФЭУ конкретных типов.

Соотношение сопротивлений резисторов делителя должно со
ответствовать заданному распределению напряжений с погреш
ностью не более ±  1 %, кроме случаев, указанных в нормативно-тех
нической документации на ФЭУ конкретных типов.

При измерении параметров ФЭУ ток делителя напряжения пи
тания должен превышать средний анодный ток ФЭУ не менее чем 
в 100 раз, если другие требования не установлены в нормативно
технической документации на ФЭУ конкретных типов.

При питании каскадов от отдельных источников напряжения 
значение их номинальных токов нагрузки не должно быть мень
ше значений токов соответствующих каскадов ФЭУ.

При работе ФЭУ в импульсном режиме звенья делителя на
пряжения, питающие последние каскады ФЭУ, должны шунтиро
ваться конденсаторами, значение емкостей которых Сь Ф, рас
считывают по формуле

с ^ ю о — Я— и  m

где Q — 

m —

п —
i —

t/pi —

максимальный заряд, переносимый импульсами анод
ного тока ФЭУ, К л;

коэффициент усиления каскада умножительной систе
мы;
общее число каскадов усиления;
номер звена делителя напряжения, для которого рас
считывается емкость;
напряжение на t-м звене делителя напряжения, В;
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100— коэффициент, вводимый в предположении 1%-ного 
допустимого изменения напряжения на каскаде.

1.6.6. Измерительные приборы
1.6.1.1. При измерении параметров ФЭУ напряжение пита

ния контролируют приборами класса не хуже 1,0.
Измерение токов до 3-10-8 А должно выполняться прибора

ми класса не хуже 1,5, а токов менее 3-10-8 А приборами, пог
решность которых не превышает ±10% .

1.7. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
1.7.1. При подготовке к измерениям и при проведении изме

рений параметров ФЭУ следует руководствоваться общими пра
вилами безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003—74 и
ГОСТ 24469—80.

1.7.2. Защитное заземление и сопротивление изоляции элект
рооборудования следует систематически контролировать в соот
ветствии с ГОСТ 12.3.019—80.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные параметры и характеристики ФЭУ, а также 
диапазоны значений параметров, на которые распространяются 
методы измерений, приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Параметры (характеристики) ФЭУ
Значения параметров, на кото 
рые распространяются методы, 
приведенные в настоящем 

стандарте

Номера
пунктов

стандарта

Область спектральной чувствитель
ности, мкм 0,22—1,2 3.1
Спектральная анодная чувствитель
ность, A/Вт, на фиксированных 
длинах волн !0~'—10* 3.2, 3 3
Темновой ток, А, не более 10-5 3.4
Предел линейности характеристи
ки преобразования в статическом 
режиме, А, не менее 10~* 3.5
Предел линейности характеристи
ки преобразования в импульсном 
режиме, А Ото

3.6
Время нарастания переходной ха
рактеристики, с, не более 10"7 3.7
Нестабильность, %л не более 10 3.8; 3 9
Основная относительная погреш
ность измерения мощности, %, не 
более 25
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3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Область спектральной чувствительности ФЭУ определя
ют по измерениям относительной спектральной чувствительнос
ти фотокатода.

При этом за границы области принимают длины волн, на 
которых относительная спектральная чувствительность составляет 
0,01 от максимального значения.

3.1.1. Принцип измерений
3.1.1.1. Метод измерений основан на сравнении спектральной 

чувствительности исследуемого фотокатода со спектральной чувст
вительностью контрольного приемника.

3.1.2. Аппаратура
3.1.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 1.

блок питания и контроля 
режима источника излуче
ния; 2 — источник излучения;
3— осветительная система;
4—  спектральный прибор;
5 ~  контрольный приемник 
излучения; 6—исследуемый 
ФЭУ; 7—устройство для из
мерения выходного сигнала 
исследуемого ФЭУ; 8—уст
ройство для измерения вы
ходного сигнала контроль
ного приемника, 9—блок

питания ФЭУ.

Черт. 1

3.1.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо
гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении I.

3.1.3. Подготовка и проведение измерений
3.1.3.1. ФЭУ в защитной камере устанавливают у выходной ще

ли монохроматора таким образом, чтобы поток излучения не вы
ходил за пределы фотокатода.

3.1.3.2. За выходной щелью монохроматора в защитной камере 
устанавливают поочередно контрольный приемник излучения и ис
следуемый ФЭУ и регистрируют показания соответствующего при
бора поочередно, заменяя контрольный приемник ФЭУ либо на 
каждой длине волны, либо после прохождения всего спектраль
ного диапазона.

3.1.3.3. В зависимости от вида кривой определяемой спектраль
ной характеристики чувствительности измерения проводят с интер
валом 5—20 нм в ультрафиолетовой области спектра и 10—30 нм 
в видимой и инфракрасной областях спектра.
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3.1.3.4. Полуширина спектрального интервала, выделяемого 
монохроматором, не должна превышать интервала, указанного в 
я. 3.1.3.3.

3.1.4. Обработка результатов
3-1*4.1. При использовании в качестве контрольных неселектив

ных приемников относительную спектральную характеристику 
чувствительности исследуемого фотокатода S0TH щ определяют по 
формуле

Sотн (X )
ft (А,) 1 . [ft (А>) ] max ft (Я)

ftn (Я) J ftn (^ )  [ft ( ^ ) ]  max
(2)

где п(Х) — фототок исследуемого фотокатода;
лк(Х) — выходной сигнал контрольного приемника.

3.1.4.2. При использовании в качестве контрольных селектив
ных приемников с известной относительной спектральной харак
теристикой чувствительности относительную спектральную харак
теристику чувствительности исследуемого фотокатода определяют 
по формуле

^ОТН {X ) —  Г -  |  |  * 5 КОтн(Л)1 * ------~ ~  " отн (3 )
L «К (Л) J Пк(л) Jmax

где S koth (А* — относительная спектральная характеристика чув
ствительности контрольного приемника.

3 .1 .4 .3 .  Основная относительная погрешность измерения спек
тральной характеристики чувствительности фотоэлементов при 
принятой доверительной вероятности Р = 0,95 для видимой облас
ти спектра (380—780 нм) не должна превышать 12%, для ближ
ней инфракрасной области (780—1200 нм) — 15%, для ближней 
ультрафиолетовой области (220—380 нм) — 25%.

3.2. 1-й м е т о д  и з м е р е н и й  с п е к т р а л ь н о й  а н о д н о й  
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  на ф и к с и р о в а н н ы х  д л и н а х  
в о л н

3.2.1. Принцип измерений
3.2.1.1. Спектральную анодную чувствительность на фиксиро

ванных длинах волн определяют с помощью аттестованных (по
веренных) источников излучения на основе светодиодов.

3.2.2. Аппаратура
3.2.2.1. Схема расположения с редств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 2.
3.2.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо

гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении 1.
3.2.3. Подготовка и проведение измерений
З.2.З.1. Напряжение питания ФЭУ устанавливают в соответст

вии с нормативно-технической документацией на ФЭУ конкрет
ных типов.
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3.2.3.2. Поток излучения подбирают так, чтобы обеспечить ра
боту исследуемого ФЭУ на уровне (0,54-0,7) 1лт (где 1лт — 
значение предела линейности анодного фотокатода, указанное в 
нормативно-технической документации на ФЭУ конкретных типов).

3.2.3.3. Спектральную анодную чувствительность определяют 
путем измерений анодного фототока Л ФЭУ.

3.2.4. Обработка результатов
3.2.4.1. Спектральную анодную чувствительность А я, опреде

ляют по формуле

А х, -  - ± -  , (4)
Ф

где А и — результат единичного наблюдения спектральной анод
ной чувствительности; 

h — измеряемый анодный фототок ФЭУ;
Ф — поток излучения светодиода, указанный в паспорте или 

свидетельстве о метрологической аттестации, Вт.
3.2.4.2. Проводят серию из п наблюдений А%г ( п ^ 5 у  Среднее 

значение спектральной анодной чувствительности ФЭУ А опре
деляют по формуле

1 п ,—v А , xj/i kiП
(5)

и принимают его за результат измерений.
3.2.4.3. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 

приложении 2.
При использовании указанной измерительной аппаратуры п 

оборудования основная относительная погрешность измерения при 
принятой доверительной вероятности Р=0,95 не должна превы
шать 30%.

3.3. 2-й м е т о д  и з м е р е н и й  с п е к т р а л ь н о й  а н о д 
н о й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  на ф и к с и р о в а н н ы х  д л и 
н а х  в о л н

3.3.1. Принцип измерений
3.3.1.1. Спектральную анодную чувствительность на фиксиро

ванных длинах волн определяют методом прямых измерений пу
тем сравнения анодной спектральной чувствительности исследуе
мого ФЭУ со спектральной чувствительностью контрольного при
емника.
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3.3.2. Аппаратура
З.З.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 2.

!•—источник оптического 
излучения на основе све
тодиода; 2—камера с
ФЭУ и делителем напря
жения; 3—вольтметр или 
осциллограф; 4—-источник 

питания ФЭУ.
Черт, 2

3.3.2.2. Перечень рекомендованных средств измерений и вспо
могательных устройств приведен в рекомендуемом приложении 1.

3.3.3. Подготовка и проведение измерений
3.3.3.1. Исследуемый ФЭУ и контрольный приемник устанав

ливают поочередно в защитную камеру за выходной щелью мо
нохроматора таким образом, чтобы на исследуемый ФЭУ н при
емную площадку контрольного приемника попадал один и тот же 
выделенный монохроматором поток излучения.

3.3.4. Обработка результатов измерений
3.3.4.1. Спектральную анодную чувствительность исследуемо

го ФЭУ (A/Вт) рассчитывают по формуле

- S k к , (6)
и  Ак

где I >. — анодный фототок исследуемого ФЭУ;
Uхк — выходной сигнал контрольного приемника;
S xk — спектральная характеристика чувствительности конт-

U Ккрольного приемника, при атом отношение —=-----
л Ак

должно быть выражено в А/Вт.
3.3.4.2. Основная относительная погрешность измерения при 

принятой доверительной вероятности Р=0,95 не должна превы
шать 30%.

3.4. М е т о д  и з м е р е н и й  т е м п о в о г о  а н о д н о г о  то-
к а

3.4.1. Принцип измерений
3.4.1.1. Темновой анодный ток измеряют в цепи анода ФЭУ 

методом прямого измерения.
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3.4.2. Аппаратура
3.4.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 3.

/—исследуемый ФЭУ; 2 —делитель на
пряжения вольтметра; 3—вольтметр; 

4—делитель напряжения ФЭУ; 5—ам
перметр.

/

Черт. 3
3.4.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо

гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении К
3.4.2.3. Токи утечки в цепи, в которую включен анод ФЭУ, дол

жны быть меньше возможных тепловых токов ФЭУ конкретных 
типов не менее чем в 100 раз.

3.4.3. Подготовка и проведение измерений
3.4.3.1. Устанавливают напряжение питания ФЭУ, обеспечива

ющее спектральную анодную чувствительность в соответствии с 
нормативно-технической документацией на ФЭУ конкретных ти
пов.

3.4.3.2. ФЭУ выдерживают в темноте 5 мин, если иное время 
не указано в нормативно-технической документации на ФЭУ кон
кретных типов.

3.4.3.3. Измеряют темновой анодный ток ФЭУ.
3.4.4. Обработка результатов
3.4.4.1. Значение темпового анодного тока /Ti отсчитывают не

посредственно по шкале измерительного прибора.
3.4.4.2. Проводят серию из п наблюдений / т1 (л ^ 5 ) .
Среднее значение темнового анодного тока / т определяют по 

формуле

s /т, (7)
п  ; - 1

и принимают его за результат измерений.
3.4.4.3. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 

приложении 2. При использовании указанной измерительной аппа
ратуры и оборудования основная относительная погрешность при 
принятой доверительной вероятности Р = 0,95 для темнового тока
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более 10-9А не должна превышать 1%, для темнового тока менее 
10_9А не должна превышать 10%.

3.5. М е т о д  о п р е д е л е н и я  п р е д е л а  л и н е й н о с т и  
х а р а к т е р и с т и к и  п р е о б р а з о в а н и я  в с т а т и с т и ч е 
с к о м  р е ж и м е

3.5.1. Принцип измерений
3.5.1.1. Соответствие характеристики преобразования заданно

му пределу линейности в статистическом режиме определяют пу
тем измерения постоянного напряжения на анодной нагрузке ФЭУ 
при освещении рабочей площади фотокатода двумя независимы
ми постоянными токами излучения.

3.5.2. Аппаратура
3.5.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 4.

1, 2—источники постоянного оптического 
излучения; 3—измерительный ослабитель;
4—оптический смеситель; 5—камера с ис
следуемым ФЭУ, делителем напряжения 
питания и резистором анодной нагрузки; 
б—источник питания ФЭУ; 7—вольтметр 

постоянного тока.

Черт. 4

3.5.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо
гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении 1.

3.5.3. Подготовка и проведение измерений
3.5.3.1. Устанавливают напряжение питания ФЭУ, соответству

ющее спектральной анодной чувствительности, указанной в нор
мативно-технической документации на ФЭУ конкретных типов.

Значение тока делителя, питающего ФЭУ, должно превышать 
значение выходного тока ФЭУ не менее чем в 100 раз. Если источ
ник питания не может обеспечить такой ток, то последние каска
ды необходимо питать от отдельных источников. В таком случае 
значение тока делителя источника питания ФЭУ в 100 раз долж 
но превышать значение тока последнего динода, подключенного к 
делителю.

3.5.3.2. Освещают фотокатод ФЭУ таким постоянным потоком 
излучения от источника 1, чтобы значение постоянного напряжения 
на анодной нагрузке ФЭУ соответствовало значению предела ли
нейности, указанному в нормативно-технической документации на 
ФЭУ конкретных типов при данном сопротивлении нагрузки.
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3.5.3.3. Измеряют напряжение на анодной нагрузке ФЭУ при 
освещении фотокатода постоянным потоком излучения от источ
ника 2.

3.5.3.4. Измеряют напряжение на анодной нагрузке ФЭУ при 
освещении фотокатода от источника 1 и 2 одновременно.

3.5.3.5. Изменяют значение постоянного потока излучения, ука
занное в пп. 3.5.3.2—3.5.3.4, так, чтобы значение анодного фото- 
тока ФЭУ изменилось от минимального, равного темновому току, 
до максимального, указанного в нормативно-технической докумен
тации на ФЭУ конкретных типов.

3.5.4. Обработка результатов
3.5.4.1. Отклонение от линейности xi, %, определяют по форму

ле

и .=  1 ------т Р ^ - 1 0 0 ,  (8)
и  2

где U1 — значение постоянного напряжения на анодной нагрузке 
ФЭУ при освещении фотокатода излучением от перво
го источника;

U2— значение постоянного напряжения на анодной нагруз
ке ФЭУ при освещении фотокатода излучением от вто
рого источника;

Uz — значение постоянного напряжения на анодной нагруз
ке ФЭУ при одновременном освещении двумя источни
ками.

3.5.4.2. Проводят серию из п наблюдений xi 5), соблюдая 
условие, указанное в п. 3.5.3.5. Среднее значение х определяют по 
формуле

— 1 п

х  = —  2 x i (9)
a f = i

и принимают его за результат измерений.
3.5.4.3. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 

приложении 2. При использовании указанной измерительной ап
паратуры и оборудования основная относительная погрешность 
измерения при принятой доверительной вероятности Р =  0,95 не 
должна превышать 10%.

3.6. М е т о д  о п р е д е л е н и й  п р е д е л а  л и н е й н о с т и  
х а р а к т е р и с т и к и  п р е о б р а з о в а н и я  в и м п у л ь с н о м  
р е ж и м е

3.6.1. Принцип измерений
3.6.1.1. Соответствие заданному пределу линейности характе

ристики преобразования в импульсном режиме определяют при ос
вещении фотокатода ФЭУ источником импульсов оптического из
лучения с длительностью импульсов на полувысоте от 0,05 до 
1 мкс при скважности не менее 1000, если иное не указано в нор
мативно-технической документации на ФЭУ конкретных типов.
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3.6.2. Аппаратура
3.6.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 5.

У—источник импульсов оптического 
излучения; 2—измерительный осла 
битель; J —камера с исследуемым 
ФЭУ и делителей напряжения пи 
тания; ^—источник питания ФЭУ; 
5—импульсный вольтметр или ос

циллограф.

Черт. 5

3.6.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо
гательных устройств приведены в рекомендуемом приложении 1.

3.6.3. Подготовка и проведение измерений
3.6.3.1. Устанавливают напряжение питания ФЭУ, соответству

ющее спектральной анодной чувствительности, указанной в нор
мативно-технической документации на ФЭУ конкретных типов.

3.6.3.2. При помощи измерительного ослабителя регулируют 
амплитуду импульса оптического излучения таким образом, чтобы 
амплитуда импульса анодного фототока соответствовала пределу 
линейности, указанному в нормативно-технической документации 
на ФЭУ конкретных типов.

3.6.3.3. Уменьшают амплитуду импульса оптического излуче
ния от 2 до 10 раз и производят измерение амплитуды импульса 
анодного фотогока.

3.6.4. Обработка результатов
3.6.4.1. Отклонение от линейности %, определяют по фор

муле

И1= -100, (10)
Р

где р — кратность изменения амплитуды импульсов оптическо
го излучения;

рг — кратность изменения амплитуды импульсов анодного 
фототока.

3.6.4.2. Проводят серию из п наблюдений Xi { п ^ 5).
Среднее значение % определяют по формуле

Х =  (И )
п ,=i

и принимают его за результат измерений.
3.6.4.3. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 

приложении 2. При использовании указанной измерительной аппа
ратуры и оборудования основная относительная погрешность из-
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мерений при принятой доверительной вероятности Р=0,95 не дол
жна превышать 15%.

3.7. М е т о д  и з м е р е н и й  в р е м е н и  н а р а с т а н и я  п е 
р е х о д н о й  х а р а к т е р и с т и к и

3.7.1. Принцип измерений
3.7.1.1. Измерения производят путем обработки осциллограм

мы сигнала на выходе исследуемого ФЭУ.
3.7.2. Аппаратура
3.7.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт 6.

/ —источник импульсов оптического 
излучения на основе лазера, 2—ос 
лабитель, 7 — камера с исследуемым 
ФЭУ и делителем напряжения пита 
ния, 4—источник питания ФЭ>, 5— 

стробоскопический осциллограф

Черт 6

3 7.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо
гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении 1.

3.7.3. Подготовка и проведение измерений
3.7.3.1. Устанавливают напряжение питания ФЭУ в соответ

ствии с нормативно-технической документацией на ФЭУ конк
ретных типов.

3.7.3.2. При помощи ослабителя регулируют амплитуду им
пульса оптического излучения таким образом, чтобы амплитуда 
импульса анодного фототока ФЭУ не превышала предела линей
ности, указанного в нормативно-технической документации на 
ФЭУ конкретных типов.

3.7.3.3. Получают на экране осциллографа изображение вы
ходного сигнала ФЭУ.

3.7.3.4. Отмечают уровни 0,1 и 0,9 импульса.
3.7.3.5. Измеряют время нарастания переходной характеристи

ки.
3.7.4. Обработка результатов
З.7.4.1. Время нарастания переходной характеристики ФЭУ 

т(о i-o,9)i определяют по формуле

^  (0,1—0,9), Тцзч (Тосц “(“ Тист )> 0 ^ )

где тизм — значение сигнала, полученное по п. 3.7.3 4;
Тист— длителгность импульса излучения источника опти

ческого излучения, указанная в паспорте; 
тосц— время нарастания переходной характеристики ис

пользуемого стробоскопического осциллографа, ука
занное в паспорте.
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3.7.4.2. Проводят серию из л  наблюдений т <ол—о,э>» ( п ^ 5). 
Среднее значение времени нарастания переходной характерис

тики t<o,i- o,9) определяют по формуле
— 1 п

Т(0,1-0,9) =  - ^ — Т̂ О, 1—0,9), (13)

и принимают его за результат измерений.
3.7.4.3. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 

приложении 2. При использовании указанной измерительной ап
паратуры и оборудования основная относительная погрешность 
при принятой доверительной вероятности Р =  0,95 для времени на
растания переходной характеристики порядка (10-7—10-8) с нс 
должна превышать 15%, а для времени нарастания менее 10-8 с 
не должна превышать 20%.

3.8. М е т о д  и з м е р е н и й  н е с т а б и л ь н о с т и  Ф Э У  в 
с т а т и ч е с к о м  р е ж и м е

3.8.1. Принцип измерений
3.8.1.1. Нестабильность ФЭУ определяют по изменению анод

ного фототока в течение времени, предусмотренного в норматив
но-технической документации на ФЭУ конкретных типов.

3.8.2. Аппаратура
3.8.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на 
черт. 7.

/—стабилизированный источник
оптического излучения; 2—измери
тельный ослабитель, 3—камера с 
исследуемым ФЭУ и делителем на* 
пряжения питания, 4 — стабилизи
рованный источник питания ФЭУ; 
5-^усгройство для регистрации зна

чений анодного фототока.

Черт. 7
3.8.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо

гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении 1.
3.8.2.3. Нестабильность потока излучения должна быть мень

ше ожидаемой нестабильности ФЭУ более чем в 10 раз.
3.8.3. Подготовка и проведение измерений
Напряжение питания и анодный фототок устанавливают в со

ответствии с нормативно-технической документацией на ФЭУ кон
кретных типов.

При измерении анодный фототок ФЭУ регистрируют в течение 
времени, указанного в нормативно-технической документации на 
ФЭУ конкретных типов.

3.8,3.1. Обработка результатов
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Нестабильность ФЭУ 6ь %, рассчитывают по формуле
6i= ^оо, (14)

/ а  max + / *  min
где / а max и / а т» — наибольший и наименьший анодный фотото- 

ки ФЭУ соответственно за время испыта
ния, А.

3.8.3.2. Проводят серию из п наблюдений 6i (я ^ 5 ) .
Среднее значение нестабильности б определяют по формуле

6=  - Ч б 1  (15)Я £=1
и принимают его за результат измерений.

3.8.3.3. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 
приложении 2. При использовании указанной измерительной ап
паратуры и оборудования основная относительная погрешность 
при принятой доверительной вероятности Р=0,95 не должна пре
вышать 2%.

3.9. Ме т о д  и з м е р е н и я  н е с т а б и л ь н о с т и  Ф Э У  в 
и м п у л ь с н о м  р е ж и м е

3.9.1. Принцип измерений
3.9.1.1. Нестабильность ФЭУ определяют по изменению мак

симума анодного фототока в течение времени, предусмотренного 
в нормативно-технической документации на ФЭУ конкретных ти
пов. Одновременно регистрируют нестабильность источника пита
ния ФЭУ.

3.9.2. Аппаратура
3.9.2.1. Схема расположения средств измерений и вспомога

тельных устройств должна соответствовать приведенной на черт. 8.

/ —стабилизированный источник 
импульсов оптического излучения; 
2—измерительный ослабитель; 3—  
камера с исследуемым ФЭУ и де
лителем напряжения; 4—стабилизи
рованный источник питания ФЭУ; 
5—импульсный вольтметр или ос

циллограф.

Черт. 8
3.9.2.2. Перечень рекомендуемых средств измерений и вспомо

гательных устройств приведен в рекомендуемом приложении 1.
3.9.3. Подготовка и проведение измерений
3.9.3.1. Напряжение питания и анодный фототок устанавливают 

в соответствии с нормативно-технической документацией на ФЭУ 
конкретных типов.

3.9.3.2. Анодный фототок регистрируют в течение времени и с 
интервалами, указанными в нормативно-технической документа
ции на ФЭУ конкретных типов.

3.9.4. Обработка результатов
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З.9.4.1. Нестабильность ФЭУ 6, %, рассчитывают по формуле

где t — коэффициент Стьюдента, определяемый по ГОСТ
8.207— 76;

S(I)  — оценка среднего квадратического отклонения резуль
татов измерения анодного фототока согласно ГОСТ
8.207— 76, определяют по формуле

где h  — г'-й результат наблюдения;
J — результат измерения (среднее арифметическое неисп

равленных результатов наблюдений); 
п — число наблюдений (п ^Ъ ).

3.9.4.2. Расчет погрешности измерений приведен в справочном 
приложении 2.

При использовании указанной измерительной аппаратуры и 
оборудования основная относительная погрешность при принятой 
доверительной вероятности /> = 0,95 не должна превышать 2%.

6=^S(7;.100, (16)

(17)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ

Измерительная аппаратура, 
оборудование Т] пы и основные параметры Примеча

ние

Спектральный прибор

Контрольный прием
ник излучения при изме
рении относительной чув
ствительности фотокатода

Защитная камера 
Источник питания ис 

следуемого ФЭУ 
Источники излучения

Двойной хроматор типа ДМР-4 Рассеян
ный свет в измеряемом диапазоне спектра 
не должен превышать 1 % - Погрешность из
мерения 4%

Тепловые приемники излучения-термоэле
менты типа РТН с отклонением от неселек- 
тивности не более 2% в используемом спек
тральном диапазоне или кремниевые фото
диоды типа ФД-24к, имеющие стабильную 
спектральную характеристику

По п. 6 1 настоящего стандарта
По п, 1.6 4 настоящего стандарта

Для работы в ультрафиолетовой части 
спектра (11—340 нм) применяют газораз
рядные лампы с водородным наполнени
ем — водородная лампа типа ВЛФ-25, 
ВЛФ-40 или газоразрядные лампы с дейте
риевым наполнением типов ДДС-30. ДДС- 
-400, с увиолевыми кварцевыми, сапфировы
ми или фтористомагниевыми окнами в за
висимости о г исследуемого спектрального 
диапазона Для работы в длинно-волновом 
участке ультрафиолетового спектра (300— 
ЗЙО нм), а также в видимой и ближней ИК- 
области (360—1500 нм) следует применять 
ленточную лампу накаливания типа СИ-10- 
-ЗООу, имеющую у виолевое, сапфировое или 
кварцевое окно

В качестве источника оптического излу
чения могут использоваться* источник излу
чения по ГОСТ 8.198—76 и др>гне метро
логически аттестованные лазеры, работаю
щие в импульсно-модулированном режиме с 
аналогичными параметрами и с ти<К )~8 с, 
и источники оптического излучения на осно
ве светодиодов по ГОСТ 8 273—78.

Составляющая основной погрешности, об
условленная нестабильностью источников 
излучения, не должна превышать погрешно
сти остальных средств измерений за время 
измерений параметров ФЭУ
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Измерительная аппаратура, 
оборудование

Блок питания и уст
ройство контроля режима 
источника излучения

Измерительные прибо
ры

Вольтметр постоянного 
тока

Микроамперметр по
стоянного тока

Регистратор осцилло- 
графический

Импульсный вольтметр

Вольтметр переменного 
гока

Стробоскопический ос
циллограф

Оптический смеситель

Измерительные осла
бители

Продолжение

Типы и основные параметры Примеча
ние

Источники постоянного тока типа СИП- 
-30, МКТС-35. Для контроля режима ис
точника излучения применять амперметр 
класса точности не ниже 0,2 для ламп на
каливания и класса точности не более 0,5 
для газоразрядных ламп

По п. 1.6.6 настоящего стандарта

Класс точности не ниже 1,0. Предел из
мерений от 1—3000 В

Класс точности не ниже 1Д Предел из
мерений 0,1 —100 мкА.

Тип 6ЛОР-04. Погрешность измерений по 
оси процесса 5%.

Погрешность измерений по оси времени
5%.

Тип В-4-17. Для измерений амплитудных 
значений электрических сигналов с погреш
ностью не более 4%.

Динамический диапазон 10~3—100 В.
Длительность электрических импульсов 

Ю“ 10—К)-6 с.
Класс точности не ниже 1,5. Предел из

мерений от 0,3 мВ до 300 В.
Тип С7-12, Полоса частот 5 ГГц; чувстви

тельность 5 мВ/см. Погрешность амплитуд
ных измерений не более 5%. Погрешность 
временных измерений не более 5%.

Равномерно освещает фотокатод иссле
дуемого ФЭУ от обоих источников и не из
меняет спектрального состава оптического 
излучения

По п. 1.6.3 настоящего стандарта
Составляющая основной погрешности, об

условленная нестабильностью коэффициента 
ослабления измерительных ослабителей, не 
должна превышать погрешность остальных 
средств измерений за время измерений па
раметров ФЭУ.

Для измерений могут применяться другие средства измерений с аналогич
ными или лучшими характеристиками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ФЭУ

1. Основную относительную погрешность измерений параметров ФЭУ, %, 
согласно ГОСТ 8.207—76 определяют по формуле

где К — коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключенной 
систематической погрешности и принятой доверительной вероятности, 
определяется по ГОСТ 8.207—76;

5 — оценка относительного среднего квадратического отклонения резуль
тата измерений, %;

0 j— граница j-й составляющей неисключенной систематической погрешно
сти, %.

1.1. Для основной относительной погрешности измерений спектральной анод
ной чувствительности на фиксированных длинах волн (метод 1) составляющие 
основной относительной погрешности определяют по формулам:

S*=S*A?. ; (2)

е2=е\ +е| , (3)
где S a % — относительное среднее квадратическое отклонение результата изме

рений среднего значения спектральной анодной чувствительности, %, 
оценивают по результатам измерений, полученным в п. 3.2 настоя
щего стандарта, по формуле

/  п

где п — число измерений;
0,, 0 2 — основные относительные погрешности источника излучения на основе 

светодиода 1 и регистрирующего устройства 3 (черт. 2).
1 2. Основная относительная погрешность измерений темнового тока.
Относительное среднее квадратическое отклонение S результата измерений 

темнового анодного тока оценивают по результатам измерений, полученным в 
п. 3.4 настоящего стандарта, по формуле (4), заменив в ней А% на / т, а Аы 
на /ц.

В качестве неисключенной систематической погрешности результата измере
ний 0  учитывают основную погрешность средства измерений 5 (черт. 3).

1.3. Основная относительная погрешность измерений предела линейности ха
рактеристики преобразования в статическом режиме

Относительное среднее квадратическое отклонение S результата измерений 
предела линейности в статическом режиме оценивают по результатам измере
ний, полученным в п. 3.5 настоящего стандарта, по формуле (4), заменив в ней 
А I  на х, а А i  * на к,; неисключенную систематическую погрешность 0  опреде
ляют по формуле

А I
si=i

—А х. ):
п ( п - 1) • 100, (4)

e2=e f +в | +0 f (5)
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где 8 Ь 02 , 0 з — основная относительная погрешность источников оптического 
излучения (/, 2) измерительного ослабителя 3 и регистрирую
щего устройства 7 соответственно (черт. 4).

1.4. Основная относительная погрешность измерений предела линейности ха
рактеристики преобразования в импульсном режиме.

Относительное среднее квадратическое отклонение 5 результата измерений 
предела линейности в импульсном режиме оценивают по результатам измере
ний, полученным в п. 3.6 настоящего стандарта, по формуле (4), заменив в ней 
А х  на и, а А % i на Иь

Ненсключенную систематическую погрешность 0  определяют по формуле

ег=е ? +е ! +е | . (6)
где 0i, 0 2 , 0 з — основная относительная погрешность источника импульсов оп

тического излучения i г измерительного ослабителя 2 и реги
стрирующего устройства 5 соответственно (черт. 5).

1.5. Основная относительная погрешность измерений времени нарастания пе
реходной характеристики.

Относительное среднее квадратическое отклонение S результата измерений 
времени нарастания переходной характеристики оценивают по результатам, по
лученным в п. 3.7 настоящего стандарта, по формуле (4), заменив в ней А ь
на т  (0,1—0,9) » а ^  КС на т (0,1—0,9)1 ■

Ненсключенную систематическую погрешность 0  определяют по формуле 

02 =  0  2 + 0  2 (7)

где и 0 2 — основная относительная погрешность источника импульсов опти
ческого излучения 1 и средства измерений 5 (черт. 6).

1.6. Основная относительная погрешность измерений нестабильности. 
Относительное среднее квадратическое отклонение 5  результата измерений

нестабильности оценивают по результатам измерений, полученным в пп. 3.8 и 3.9 
настоящего стандарта, по формуле (4), заменив в ней А х  на б, a Axt на 6i. 

Ненсключенную систематическую погрешность 0  определяют по формуле

02 = 0 * +0 § , (8)

где 01 и 0 2 — основная относительная погрешность источника излучения 1 и 
приемного устройства 5 (черт. 7 и 8).
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